
検体保管用冷蔵・冷凍庫 2019年11月24日

-70～-90 フリーズ超低温槽 CLN-51U 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

-70～-90 フリーズ超低温槽 CLN-51U 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

-20～-30 バイオフリーザー GS-5210HC 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

-20～-30 バイオフリーザー GS-5210HC 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

2～4 薬用冷蔵ショーケース NC-ME31A 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

2～4 薬用冷蔵ショーケース NC-ME31A 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

2～4 薬用冷蔵ショーケース NC-ME31A 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

2～4 薬用ショーケース BMS-500F3 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

メンテナンス保管温度（℃） 機器名 型番（型式） メーカー名 設置場所



検体保管用冷蔵・冷凍庫 2017年8月1日

-70～-90 フリーズ超低温槽 CLN-51U 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

-70～-90 フリーズ超低温槽 CLN-51U 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

-20～-30 バイオフリーザー GS-5210HC 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

-20～-30 バイオフリーザー GS-5210HC 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

2～4 薬用冷蔵ショーケース NC-ME31A 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

2～4 薬用冷蔵ショーケース NC-ME31A 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

2～4 薬用冷蔵ショーケース NC-ME31A 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

2～4 薬用ショーケース BMS-500F3 日本フリーザー 臨床試験病棟検査室 メーカー保守点検　1回/年

-60～80 マイバイオ VT-78,VT-208 日本フリーザー 1号棟1階 メーカー保守点検　1回/年

2～14
-20～-30

4ドア冷蔵庫 MPR414FRS 三洋電機 1号棟1階 温度校正　1回/年

メンテナンス保管温度（℃） 機器名 型番（型式） メーカー名 設置場所
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